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测量设备溯源抽查表

纫而1∫ : 0o65~2o2o~2022

企业名称 尔
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丶.⒘
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测量设备

名称

测量设备

编号

型号

规格

测量设备

计量特性

测量标准装置

名称及技术参

数

检定/校

准机构

检定/校准

日期

符合

打V不

符合

打 ×

生产部
内密封面

直径量规

2208109/21

10009
ISG0ll σ=3um, 虍=2

单项仪校准台 :

I/ˉ 0.5um,肛2

阿米检测

技术有限

公司

20228。 ll V

质量管理

音阝

仪表深度

探测仪
ATY丬 3333

(0叫 5)

nllη

己′=2.0111η , 〃=2
通用量块 :

4等

山东深东

华计量检

测技术有

限公司

2022。 ll,23 Xl

质量管理

音阝

微机控制

电液伺服

万能试验

机

L20220802
WA、V-30

0B

± l%

I/1· el=0.4o/o, 丹=2

标准测力仪 :

⒍3级

山东深东

华计量检

测技术有

限公司

2022,9,23 V

质量管理

音阝

布氏硬度

计
21110005

HB-3000

B
t/1℃ l=1,89乞 , ″=2

标准金属布氏

硬度块 :

±2,5%

I/1· cl=0,5o/。,″=2

山东深东

华计量检

测技术有

限公司

2022。 l1.23 V

生产部 压力表 181131035
(0-160)

MPa
1.6级

数字压力计标

准装置 :

0.05级

德州巾产

品质量部

准汁量研

究院

2022,12,6 V

审核综合意旯 :

公司己制定了 《计量确认管理程序》、 《计量外部供方管理程序》, 《溯源性管理程序》,公司未建立最高计量标
准,测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备全部委托阿米检测技术有限公司、山东深东华计量检测技术有限公

司、德州市产品质量标准计量研究院等机构检定/校准,检定/校准证书由质量管理部保存。根据抽查情况,该公司的检定

/校准情况符合溯源性要求。

审核日期:2∞3年 2月 8日 上午~2月

审核员签丰
刘 级 毳

日下午

部门代表签字 : 驷饧武


