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Name Customer


Address of Customer


Name of Instrument


Type/Specification


Manufacturer


Serial   No.


Manage  No.


Conclusion


               


 


批准人  ：
Authorizer by


核验员  ： 校 准 日 期 ： 年 09 23  日
Checked  by Calibration  Date Year Month  Day


校准员  ： 建议次校日期： 年 09 22  日
Tested  by Suggested Recal Date Year Month  Day


校准机构备案号：粤校备2017B013


地址： 深圳市宝安区沙井街道后亭全至科技创新园科创大厦2层G


Address：G  Floor 2,KeChuang Buliding,QuanZhi Technology Park,ShaJing Street,BaoAn District, Shenzhen, Guangdong, China


联系电话（Tel.）：0755-36693866 传真（Fax）：0755-36693855


网址（http）：www.zh-lab.com.cn 邮政编码（Postcode）：518104


校  准  证  书


管 理 编 号  ：


CALIBRATION     CERTIFICATE


制 造 单 位  ：


仪 器 编 号  ：


客 户 名 称  ：


ZHJX202009230004


宜春钽铌矿有限公司


  of


第 1 页，共


（Stamp）


证书专用章


月


月2020


2021


 扫一扫查真伪


客 户 地 址  ：


器 具 名 称  ：


型 号 规 格  ：


结       论  ：


江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村


砝码


100g


/


/


FM-001


所校准项目符合技术要求







3 页
Page of 3 Pages


Temperature Relative Humidity


6. 未经本实验室书面许可，不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full，if not allowed by the laboratory.Invalid for separation using.


Place


5. 校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration)：


地点
本公司力学室


温度


1345


114254


F1级


电子天平


相对湿度℃20.7 %54


参照JJG 99-2006《砝码检定规程》


3.本次校准的技术依据：
Reference documents  for the Calibration：


不确定度/准确度等级/最


大允许误差
Uncertainty/Accuracy


Class/Maximum Permissible


2021-03-31砝码
(0.001～
500)g


型号
Model


LZM2020006
63


设备编号
Equipment No


证书号
Certificate NO


4.校准用主要标准器信息
Main Standards of Measurement Used


有效期至
Due Date


名称
Equipment Name


1. 本实验室出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this lab are  traced to National Primary Standards and International System of Units(SI).


校 准 说 明
DIRECTIONS OF CALIBRATION


 证书编号： ZHJX202009230004


 Certificate No.


2. 本证书编号具有唯一性，后缀若带有“G”的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废。
Each certificate has a unique number. The suffix of "G" will be added to the number as a replacement of the old


version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.


第 2 页，共
2


2021-08-26Ⅰ级 202221412ESJ200-4B







  证书编号：ZHJX202009230004


  (Certificate No.)


第 3 页,共 3 页
Page    3   of    3  Pages  .


校 准 结 果
Result of Calibration


1、外观及各部分功能相互作用：


In view of externa and the function of each part of interaction:


 2、被检砝码折算质量修正值校准：


Calibration of the convertional mass correction:


备注(Notes)：


1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95％时的包含因子k。


2.依据(Reference document)


JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示


(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)


The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied


by the probability of about 95% when the factor k .


(以下空白)


(The below is blank)
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Mass value


Conventional


Mass Value


Conventional  Mass


Correction
MPE Uncertainty Conclusion


符合技术要求


标称质量
值


折算质量值 折算质量修正值 M1最大允许误差 不确定度


(g) (g) (mg) (±mg) U (k =2)(mg)
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