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测量管理体系
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[bookmark: 组织名称]认 证 企 业：北京合康科技发展有限责任公司
[bookmark: 合同编号]编   号：0197-2020-2021
审核类型：年度监督审核



[bookmark: 合同编号Add]编号：0197-2020-2021
监督审核报告
一、基本情况
	企业名称
	[bookmark: 组织名称Add1]北京合康科技发展有限责任公司
	企业联系人
	[bookmark: 联系人]毛小娟

	认证证书编号
	[bookmark: 证书编号]ISC-2020-0811
	证书有效期
	[bookmark: 证书有效期]2025-10-19 0:00:00

	监督审核次数
	第一次
	本次监督时间
	[bookmark: 审核开始日]2021年08月24日9时-25日12时

	监督审核员
姓名及确认号
	耿丽修
2021-M1MMS-2274460 ISC[S]0029
	监督审核涉及的区域或部门
	综合管理中心（质量管理部）、研发生产中心、营销中心、生产车间


二、监督审核内容：
1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：
2020年10月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：
1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；
1.2、企业在2021年5月，获得北京市经济和信息化局《北京市“专精特新”中小企业》、2021年5月，获得北京市经济和信息化局《北京市专精特新“小巨人”企业》。虽然受疫情影响，2020年营业总收入也保持6398万元水平。
2.内部审核和管理评审的情况：
2.1内审情况：
2021、6、3--2021、7、15，组织了公司2021年质量、环境、职业健康安全体系、测量管理体系一体化管理体系内部审核。测量管理体系内审，由管理者代表毛小娟组织。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。审核中发现测量管理体系一个不符合项，有关部门及时制定了纠正措施，并马上进行整改。7月21日前完成整改工作，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。
2.2、管理评审情况：
企业于2021年1月4日 09：00～17：30，组织了公司2021年质量、环境、职业健康安全体系、测量管理体系一体化管理体系管理评审。会议由公司总经理薛维主持，管理者代毛小娟做了2020年质量、环境、职业健康安全、测量管理体系实施报告。肯定了公司测量管理体系运行情况良好及测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司2021年，将加强对测量管理体系进行学习，学习后根据体系要求对计量器具的管理工作进行全面梳理，将体系要求融合到日常的管理当中，优化和改善计量器具的管理工作。会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。
3.为持续改进而策划的活动的进展：企业对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。企业本年度无新增关键测量过程。
a)、计量要求的导出和验证：查《探管井斜角测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《探管井斜角测量过程计量要求导出及验证记录表》；
b)、测量不确定度评定：查《探管井斜角测量过程》，测量不确定度评定正确。祥见附件《探管井斜角测量过程不确定度评定》；
c)、有效性确认：查《探管井斜角测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《探管井斜角测量过程有效性确认记录》；
d)、测量过程的控制：查《探管井斜角测量过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求；
e)、测量过程的监视：查《探管井斜角测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《探管井斜角测量过程检验监视记录》；
f)、测量设备的溯源：企业未建最高计量标准。企业测量设备均外送“广州广电计量检测股份有限公司、北京市石景山区计量检测所”等机构进行检定/校准。授权资质和范围符合企业需求。抽查8台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求，祥见《测量设备溯源检查表》。
4.能源管理情况：
企业能源主要消耗品种为电。企业2020年度电耗91521千瓦时。2020年总能耗折合11.248吨标煤。不是重点用能单位。企业能源测量设备配备率满足要求。进出厂贸易结算用能设备应配备1台件，实际配备1台件，配备率满足要求；现场抽查测量设备配备率满足要求，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了现场和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。经过审核确认，能源报表数据与原始记录同步，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。
5. 对上一年度认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：
公司对2020年认证审核中确定的1个不符合项，及时制定了纠正措施，并已完成整改。经审核组现场审核，通过对实施完成情况跟踪及进行现场查验，确认该不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效，同意关闭不符合项。
6. 对投诉的处理情况：
企业没有顾客的投诉。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。
7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：
公司制定了4项质量目标，对质量目标进行了分解。抽查“2021年公司前上半年计量工作质量目标完成统计”，按目标、措施、完成情况，对完成情况进行统计。记录内容齐全，完成情况达到质量目标要求。
8. 对企业组织任何变更的审核
企业营业执照和组织机构未发生变化。
9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：
公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：
（1）、开发国内和海外市场企业形象广告宣传；
[bookmark: _GoBack]（2）、用于企业产品招投标加分。
10、本年度监督审核，没有提出不符合项。
三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):
通过2021年8月24日-25日，对北京合康科技发展有限责任公司的监督审核.验证了公司在过去的一年内测量管理体系运作情况。公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范；过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作上了一个新的台阶。综上所述，审核组认为北京合康科技发展有限责任公司的测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。
审核组组长（签字）：        [image: 4658391119c83255d310ebd57248e31]    日 期：2021、8、25

审核组成员(签字)：                日 期：


北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日 期：
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